













ICRP および IAEA が勧告している 18 歳未満の職業被曝の線量限度と比較した。そして今後この情報が放射
線防護の基礎データとしていくことを目的とした。 
実験には、口内法撮影では Heliodent 60DS、パノラマ撮影では Veraview epocs を使用し、相互実習時
の DAP をそれぞれ ThinX RAD および Diametor E2 を用いて測定した。また、Rando Phantom および熱ルミ
ネセンス線量計 MSO-S TLD 素子を使用し、DAP 当たりの組織等価線量換算係数と文献による実効線量換算
係数を求め、1回撮影当たりの平均の等価線量および実効線量を求めた。そして以下の結論を得た。 
1．安全側に評価するため、複数回の測定による最高値を採用した等価線量換算係数は、皮膚と水晶体の
それぞれで、口内法撮影では 103.7 と 477、パノラマ撮影ではそれぞれ 3.53 と 225 μSv/(cGy cm2)となっ
た。 
2．平均一回当たりの皮膚と水晶体の等価線量はそれぞれ、口内法撮影で 2.0 mSv、0.4 mSv、パノラマ撮
影で 1.5 mSv、0.02 mSv であった。 
3．実効線量換算係数は、口内法撮影では 1.32 μSv/(cGy cm2)、パノラマ撮影では 2.38 μSv/(cGy cm2)









以上のことから本論文は、歯科放射線学臨床実習における放射線被曝防護のための Quality Assurance 
に関して研究を行い、教育上避けられない被曝に対する防護の基礎情報を得た。その結果、今後臨床実習
の計画被曝管理の基礎データとして重要な役割を担う基準となり得るものと考えられる。論文審査ならび
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